
Глава 1 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

1.1. ПЕЧЕНЬ, СОСУДЫ ПЕЧЕНИ 

Топография 
Печень  располагается в верхнем этаже брюшной 

полости, занимая правое поддиафрагмальное про-
странство, надчревную область и частично левое под-
ре берье.

Анатомия 
Печень имеет висцеральную и диафрагмальную 

поверхности. Различают правую, левую, квадратную 
и хвостатую доли печени . Границей между правой 
и левой долями служит серповидная связка, распо-
ложенная на диафрагмальной поверхности печени. 
Левая доля разделена на медиальный (квадратная доля) 
и латеральный сегменты. В круглой связке печени рас-
положена облитерированная пупочная вена. Венозная 
связка печени, идущая в горизонтальном направлении, 
служит границей хвостатой доли печени. Хвостатая 
доля располагается между нижней полой веной (сзади), 
левой долей (спереди и сверху) и основным стволом 
воротной вены (снизу). Проксимальная (горизонталь-
ная) часть воротной вены проходит по передней грани-
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це (нижней части) хвостатой доли, отделяя последнюю 
от медиального сегмента левой доли.

Сегментарная анатомия печени базируется на клас-
сификации по Couinaud (1957) и основывается на осо-
бенностях кровоснабжения печени. Сегментом печени  
принято называть участок печени, имеющий до неко-
торой степени обособленное кровоснабжение, желч-
ный отток, иннервацию и лимфообращение. Выделяют 
8 сегментов (рис. 1.1.1). Первый сегмент соответствует 
хвостатой доле. Второй и третий сегменты относятся 
к левой доле печени, границей между ними служит левая 
печеночная вена. Четвертый соответствует квадратной 
доле, ограниченной круглой связкой печени и ложем 
желчного пузыря. Остальные четыре сегмента относятся 
к правой доле печени: пятый — примыкает к ложу желч-
ного пузыря, латеральнее следует шестой сегмент, затем 
седьмой и ближе к воротам печени восьмой сегмент.

ПВ

ВВ

НПВ

Рис. 1.1.1. Схема сегментарного строения печени: ВВ — 
ворот ная вена; НПВ  —нижняя полая вена; ПВ — печеночные 
вены
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Воротная вена  входит в состав печеночной триады, 
которая располагается на висцеральной поверхности 
печени. Помимо воротной вены, в ее состав входят 
печеночная артерия и общий желчный проток. Печень  
кровоснабжается общей печеночной артерией, длина 
которой 3–4 см, а диаметр не превышает 5–6 мм. 
Печеночные вены обычно представлены тремя главны-
ми стволами — правым, средним и левым с радиальным 
расположением.

При оценке наличия и локализации свободной жид-
кости в брюшной полости большое практическое зна-
чение имеет топография брюшинных карманов вблизи 
печени: правое поддиафрагмальное пространство (пра-
вое переднее и заднее надпеченочное пространство), 
расположенное кпереди от правой доли печени; левое 
надпеченочное пространство; переднее левое подпе-
ченочное пространство, расположенное между вис-
церальной поверхностью левой доли печени и малым 
сальником.

Подготовка пациента 
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) печени 

не требуется специальной подготовки.

Техника исследования 
Датчики: конвексный, 2,5–5,0 МГц, линейный, 

5–13 МГц для оценки подкапсульных отделов печени.
Исследование проводится полипозиционно в про-

дольном, поперечном и косых срезах, в положении 
пациента лежа на спине, на левом боку. Размеры пра-
вой доли измеряются при косом сканировании в обла-
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сти правого подреберья, левой доли при продольном 
сканировании по срединной линии тела. Кровоток 
по печеночной артерии  исследуют из правого под-
реберья в положении пациента лежа на левом боку. 
Контрольный объем помещается в вертикально 
направленный сегмент артерии в точку, максимально 
удаленную от места отхождения от чревного ствола. 
Оптимальная позиция для измерения скорости ворот-
ного кровотока — сканирование через межреберные 
промежутки в положении пациента на левом боку. 
Контрольный объем помещается в место вхождения 
воротной вены  в паренхиму печени. При исследовании 
гемодинамических показателей в печеночных венах 
контрольный объем помещается обычно в среднюю или 
в правую печеночную вену на уровне 3–6 см от места 
впадения в нижнюю полую вену.

Критерии ультразвуковой оценки 
(ультразвуковые характеристики) 

Передне-задний размер  (толщина) левой доли оце-
нивают при продольном сканировании (рис. 1.1.2). 
Передне-задний размер (толщина) правой доли изме-
ряют при косом сканировании, вертикальный размер 
правой доли — параллельно длиннику правой почки 
(рис. 1.1.3).

Эхоструктура неизмененной печени гомогенная, 
мелкозернистая, состоящая из множества мелких 
точечных и линейных структур. Характеризуется хоро-
шей проводимостью эхосигнала, поэтому возможна 
визуализация даже глубоких слоев печени. Эхогенность 
печени сопоставима или несколько выше эхогенности 
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Рис. 1.1.2. Измерение передне-заднего размера левой доли пе-
чени при продольном сканировании в В-режиме, стрелка 

Рис. 1.1.3. Измерение вертикального размера правой доли пе-
чени при косом сканировании в В-режиме, стрелка 
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паренхимы почки и всегда ниже эхогенности селезенки. 
В проекции ворот печени ее эхогенность может быть 
несколько выше остальной паренхимы, а в хвостатой 
доле несколько ниже, что объяснятся повышением 
поглощения и отражения эхосигнала от круглой связки 
и ворот печени.

У воротной вены , в отличие от других сосудистых 
структур печени, гиперэхогенные стенки (рис. 1.1.4). 
После приема пищи скорость возрастает до 40—50 см/с. 
В норме у воротного кровотока гепатопетальное направ-
ление, чему соответствует красный сигнал спектра 
(рис. 1.1.5, см. цв. вклейку). Кровоток по воротной вене 
синхронизирован с дыханием, имеет венозный моно-
фазный или волнообразный спектр, кривая спектра 
расположена над базовой линией в режиме триплексно-
го сканирования (рис. 1.1.6, см. цв. вклейку).

Рис. 1.1.4. Эхограмма воротной вены, В-режим. Стрелками 
указаны гиперэхогенные стенки воротной вены 
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Диаметр печеночных вен  измеряется на расстоя-
нии 2 см от места впадения в нижнюю полую вену. 
Печеночные вены характеризуются отсутствием четкой 
визуализации стенок (рис. 1.1.7). При цветовом доппле-
ровском картировании печеночные вены имеют спектр 
синего цвета, что соответствует нормальному гепатофу-
гальному кровотоку (рис. 1.1.8, см. цв. вклейку). При 
импульсной допплерографии в норме кровоток трех-
фазный и зависит от фаз сердечного цикла — HV0-тип 
спектра печеночных вен (рис. 1.1.9, см. цв. вклейку). 
Характеристика допплеровского спектра кровотока 
по общей печеночной артерии представлена во 2-й 
главе.

Рис. 1.1.7. Печеночные вены при исследовании в В-режиме ви-
зуализируются как трубчатые структуры с радиальным распо-
ложением и отсутствием четкой визуализации стенок, стрелки 
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Таблица 1.1.1

Количественные ультразвуковые критерии

Передне-задний размер левой доли (при про-
дольном сканировании)

<8 см

Передне-задний размер правой доли (при 
косом сканировании)

<12,5 см

Вертикальный размер правой доли (параллель-
но длиннику правой почки)

<15,0 см

Диаметр основного ствола воротной вены <1,25 см
Максимальная линейная скорость кровотока 
в воротной вене

>15 см/с

Диаметр печеночной артерии 5–6 мм
Систолическая скорость кровотока по пече-
ночной артерии

<70—
80 см/с

Индекс резистентности в печеночной артерии 0,72–0,74
Диаметр печеночных вен на расстоянии 2 см 
от места впадения в нижнюю полую вену

10–12 мм

1.2. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ 
ПРОТОКИ 

Топография 
Желчный пузырь  лежит в одноименной ямке на 

висцеральной поверхности печени. Общий желчный 
проток (холедох) входит в состав печеночной триады, 
которая располагается в воротах печени. Помимо холе-
доха, в ее состав входят печеночная артерия и воротная 
вена.
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Анатомия 
Желчный пузырь — полый орган, который слу-

жит резервуаром для вырабатываемой в печени желчи, 
продолговатой грушевидной формы. В пузыре выде-
ляют шейку, тело и дно. В области шейки часто 
встречается физиологический перегиб. Стенка пузы-
ря состоит из трех слоев: слизистой оболочки с под-
слизистым слоем, мышечной и серозной оболочек. 
Кровоснабжение стенки желчного пузыря происходит 
за счет пузырной артерии, ветви общей печеночной 
артерии.

Внутрипеченочные желчные ходы залегают между 
клетками долек печени и, соединяясь, образуют междо-
левые желчевыводящие протоки . Междолевые протоки 
образуют левый и правый долевые протоки, которые, 
выйдя из ворот печени, объединяются в общий пече-
ночный проток. Общий желчный проток образуется 
при соединении пузырного и общего печеночного про-
тока и располагается в составе печеночной триады. 
В холедохе различают 4 участка: 1 — расположенный 
выше двенадцатиперстной кишки; 2 — находящийся 
позади верхнего участка двенадцатиперстной кишки; 
3 — между головкой поджелудочной железы и нис-
ходящей частью кишки; 4 — прилегающий к головке 
поджелудочной железы. На последнем участке холе-
дох соединяется с протоком поджелудочной железы 
и открывается в двенадцатиперстную кишку.

Подготовка пациента 
Исследование должно проводиться в утренние часы 

натощак или после 6–8-часового голодания.
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Техника исследования 
Датчики: конвексный, 2,5–5,0 МГц.
Сканирование проводится в положении больного 

лежа на спине, на левом боку в трех плоскостях — 
косой, продольной и поперечной. Сканирование 
производится из-под правой реберной дуги при раз-
личных углах наклона датчика (от 0 до 90°). При про-
дольном и косом сканировании датчик располагается 
вдоль длинной оси тела под правой реберной дугой. 
При поперечном сканировании датчик располагается 
под правой реберной дугой перпендикулярно ей. При 
выявлении патологических изменений (конкрементов 
или неподвижных пристеночных структур) предпочте-
ние отдается полипозиционному исследованию, в том 
числе доступу по межреберьям, исследованию в вер-
тикальном и коленно-локтевом положениях пациента.

Визуализация холедоха  целесообразна в положении 
косого сканирования, долевых протоков в месте их сли-
яния в общий печеночный проток, а также на неболь-
шом расстоянии от ворот печени.

Критерии ультразвуковой оценки 
(ультразвуковые характеристики) 

Неизмененный желчный пузырь представляет собой 
эхонегативную структуру, дающую эффект дистального 
усиления эхосигнала (рис. 1.2.1).

Стенка пузыря визуализируется в виде тонкой изо- 
или гиперэхогенной полосы (рис. 1.2.2). Для удобства 
локализации выявленных изменений выделяют 2 стен-
ки пузыря: переднюю и заднюю. Измерение толщины 
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Рис. 1.2.1. Эхограмма желчного пузыря при продольном ска-
нировании, стрелка 

Рис. 1.2.2. Стенка желчного пузыря в виде полосы умеренно 
повышенной эхогенности, стрелка. Исследование в В-режиме, 
продольное сканирование 
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стенки пузыря проводят в наиболее приближенной 
к датчику стенке. Просвет желчного пузыря анэхоген-
ный, гомогенный.

Соответственно ультразвуковой анатомии в пузы-
ре дифференцируются дно, тело, перешеек и шейка. 
Дно пузыря — самая дистальная и широкая его часть, 
средняя — тело, далее — перешеек, и периферическая, 
самая узкая часть — шейка (рис. 1.2.3). Шейка перехо-
дит в пузырный проток, который может быть визуали-
зирован в ряде случаев.

2

1

3

4

Рис. 1.2.3. Эхограмма желчного пузыря, В-режим, продольное 
сканирование: 1 — дно; 2 — тело; 3 — перешеек; 4 — шейка 

Желчевыводящие протоки  визуализируются как 
анэхогенные трубчатые структуры с тонкой гиперэхо-
генной стенкой. При УЗИ желчевыводящие протоки 
могут быть визуализированы только с уровня глав-
ных долевых протоков, которые располагаются кпереди 
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от бифуркации воротной вены и печеночной артерии. 
Методики допплеровского картирования позволяют 
легко дифференцировать желчевыводящие протоки 
по отсутствию в них цветового сигнала. Измеряют диа-
метр желчевыводящих протоков строго перпендикуляр-
но их стенкам. Холедох  во многих случаев может быть 
визуализирован на всем протяжении за исключением 
ретродуоденальной части. Длина холедоха составляет 
7–8 см, но может достигать 12 см. Измерять холедох 
целесообразно на нескольких участках. В составе пече-
ночной триады холедох визуализируется над ворот-
ной веной в виде трубчатой анэхогенной структуры 
с гиперэхогенной стенкой, без отражения цветового 
эхосигнала при допплеровском исследовании. Просвет 
его анэхогенный, без внутрипросветных включений 
(рис. 1.2.4).

2

3

1

Рис. 1.2.4. Общий желчный проток, В-режим: 1 — общий желч-
ный проток; 2 — воротная вена; 3 — желчный пузырь 
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Таблица 1.2.1

Количественные ультразвуковые критерии

Длина желчного пузыря (при продольном 
сканировании)

10—12 см

Ширина желчного пузыря (при попереч-
ном сканировании)

4—5 см

Толщина стенки желчного пузыря <3 мм
Диаметр долевого желчевыводящего про-
тока 

1—3 мм

Диаметр холедоха 4—8 мм
Диаметр холедоха после холецистэктомии Не более 10 мм

1.3. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Топография 
Поджелудочная железа  находится позади желудка 

на уровне XI, XII грудных и I, II поясничных позвонков, 
в области правого подреберья, надчревья и в области 
левого подреберья на 5–10 см выше пупка, причем 
1/3 ее находится правее срединной плоскости тела, 
а 2/3 — левее. Маркерами расположения и границ 
поджелудочной железы служат сосуды брюшной поло-
сти: нижняя полая вена, аорта, верхние брыжеечные 
сосуды, располагающиеся ниже железы, чревный 
ствол и его ветви, лежащие краниальнее, селезеночные 
сосуды, проходящие по задне-наружной поверхности 
хвоста, и гастродуоденальная артерия (рис. 1.3.1, А; 
рис. 1.3.1, Б, см. цв. вклейку).
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Рис. 1.3.1 А. УЗ-маркеры для поджелудочной железы при ис-
следовании в В-режиме, поперечное сканирование: 1 — под-
желудочная железа; 2 — нижняя полая вена; 3 — аорта; 4 — 
верхняя брыжеечная вена; 5 — верхняя брыжеечная артерия; 
6 — гастродуоденальная артерия; 7 — позвоночник 

Анатомия 
Поджелудочная железа покрыта тонкой соедини-

тельнотканной капсулой, не различимой при УЗИ.
В железе условно различают три расположенных 

последовательно справа налево отдела: головку, тело 
и хвост. Между головкой и телом находится небольшая 
суженная часть — перешеек (рис. 1.3.2).

Правый конец головки изогнут книзу и называется 
крючковидным отростком . У железы различают перед-
нюю и заднюю поверхности. Структура железы слагает-
ся из многочисленных железистых долек, разделенных 
соединительнотканными перегородками, которые слу-
жат продолжением капсулы органа. При УЗИ дольки 
не дифференцируются.

А
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Проток поджелудочной железы (вирсунгов проток) 
проходит от хвоста до головки на середине рассто-
яния между передним и задним контурами железы, 
он служит основным протоком, собирающим секрет 
из большей части органа. По пути его следования 
в него впадают более мелкие вторичные протоки 
из долей поджелудочной железы — дольковые. Их 
диаметр не превышает 0,3–0,7 мм, в связи с чем они 
при УЗИ не дифференцируются. Пройдя через голов-
ку железы, проток открывается в двенадцатиперст-
ную кишку, соединившись с общим желчевыводящим 
протоком.

Поджелудочная железа  кровоснабжается общей 
печеночной, верхней брыжеечной и селезеночной 
артериями. Их ветви анастомозируют друг с другом, что 
особенно выражено в головке, образуя мощное сосуди-

Рис. 1.3.2. Эхограмма поджелудочной железы, В-режим, по-
перечное сканирование. Стрелками указаны различные отделы 
железы: 1 — головка; 2 — шейка; 3 — тело; 4 — хвост; 5 — крюч-
ковидный отросток 

1 4
2

5

3
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стое сплетение. Интрапаренхиматозные сосуды имеют 
слишком малый диаметр и не всегда визуализируются 
при обычном бесконтрастном исследовании.

Подготовка пациента 
УЗИ поджелудочной железы проводится натощак 

после 6–8-часового голодания и предварительной под-
готовки: накануне исследования исключаются газо-
образующие продукты (черный хлеб, молоко, сырые 
фрукты и т.п.), при склонности пациента к метеоризму 
рекомендуется назначение адсорбентов и ферментатив-
ных препаратов.

Техника исследования 
Датчики: конвексный, 2,5–7,0 МГц.
Исследование проводится полипозиционно из поло-

жения пациента лежа на спине, левом и правом боку, 
стоя и сидя. Исследование начинается в положении 
пациента лежа на спине с поперечного, а затем про-
дольного и косого сканирования.

Поперечный скан должен проходить через головку, 
тело и хвост железы. При продольном сканировании 
сагиттальный срез железы должен включать холедох, 
верхнюю брыжеечную артерию и вену. Для создания 
акустического окна при плохой визуализации всех отде-
лов железы пациенту рекомендуется выпить 2–3 ста-
кана жидкости через соломинку для избежания загла-
тывания газов. Кроме распространенных доступов для 
оценки хвоста поджелудочной железы пациента необ-
ходимо положить на правый бок и сканировать через 
межреберные промежутки.
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Критерии ультразвуковой оценки 
(ультразвуковые характеристики) 

Размеры поджелудочной железы (рис. 1.3.3).

1
4

2 3

Рис. 1.3.3. Эхограмма поджелудочной железы, В-режим, по-
перечное сканирование. Стрелками указаны измерения каждо-
го отдела железы: 1 — головка; 2 — шейка; 3 — тело; 4 — хвост 

Таблица 1.3.1

Количественные ультразвуковые критерии

Головка Тело Хвост

<3,0 см ≤1,8—2,0 <2,8 см
Диаметр вирсунгова протока

Головка Тело Хвост

<3 мм <2 мм <1,6 мм
 

Эхоструктура железы однородная, мелкозернистая. 
Эхогенность сопоставима или несколько выше эхо-
генности печени. В норме эхогенность может быть 
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снижена в проекции крючковидного отростка в связи 
с уменьшением количества жира. С возрастом в железе 
сокращается общая масса секретирующих элементов, 
наступает атрофия концевых отделов, увеличивается 
количество жировой ткани . Это обусловливает повы-
шение эхогенности поджелудочной железы, эхоген-
ность становится почти равной эхогенности окружаю-
щей жировой клетчатки.

При оценке поджелудочной железы общие для всех 
возрастных групп признаки: четкость и ровность конту-
ров, однородность структуры, равномерность распреде-
ления эхо-сигнала.

Выводные протоки железы 
Неизмененный проток поджелудочной железы при 

УЗИ в поперечной проекции в ряде случаев визуализиру-
ется чаще всего в теле железы в виде трубчатой структуры 
с тонкими гиперэхогенными стенками. На протяжении 
всего органа диаметр протока увеличивается за счет при-
соединения более мелких дольковых протоков.

1.4. СЕЛЕЗЕНКА, СЕЛЕЗЕНОЧНАЯ ВЕНА 

Топография 
Селезенка  расположена в области левого подребе-

рья, между диафрагмой и желудком.

Анатомия 
Селезенка имеет бобовидную форму. В селезенке 

различают наружную (диафрагмальную, выпуклую) 
и внутреннюю (вогнутую) поверхности, задний (верх-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


